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A Mátrai Gravitációs és Geoﬁ zikai Laboratórium (MGGL) a rekultiváció alatt álló gyöngyösoroszi mélymĦvelésĦ bányában 
épült 2015-ben. A 88 m-rel a földfelszín alatt található létesítményben a harmadik generációs gravitációshullám-detektorok 
föld alatti telepítésének és folyamatos mĦködésének lehetĘségét vizsgáljuk. Szeizmikus, infrahang- és elektromágneses 
 érzékelĘkkel alacsony frekvenciás zajt mérünk, illetve a kozmikus eredetĦ müonﬂ uxust is detektáljuk. A 2016. március– 
augusztus folyamán végzett adatgyĦjtéssel lezajlott a labor elĘkészítĘ idĘszaka (RUN-0), amellyel a következĘ mérési 
 periódus (RUN-1) szisztematikus és szinkronizált méréseit készítjük elĘ. Ebben az összefoglalóban ismertetjük a laborató-
rium mérési potenciálját és összegezzük az elĘkészítĘ periódus eredményeit. Ezenkívül röviden bemutatjuk a rugalmas 
kĘzet testek zajcsillapításának egy új modelljét is.
Barnaföldi, G. G., Bulik, T., Cieslar, M., Dávid, E., Dobróka, M., Fenyvesi, E., 
Gráczer, Z., Hamar, G., Huba, G., Kis, Á., Kovács, R., Lemperger, I., Lévai, P., 
Molnár, J., Nagy, D., Novák, A., Oláh, L., Pázmándi, P., Piri, D., Rosinska, D., 
Starecki, T., Suchenek, M., Surányi, G., Szalai, S., Varga, D., Vasúth, M., Ván, P., 
Vásárhelyi, B., Wesztergom, V., Wéber, Z.: First report of long-term measurements 
of the MGGL Laboratory in the Mátra mountain range
Matra Gravitational and Geophysical Laboratory (MGGL) has been established near Gyöngyösoroszi, Hungary in 2015, 
in the cavern system of an unused ore mine. The Laboratory is located at 88 m below the surface, with the aim to measure 
and analyse the advantages of the underground installation of third generation gravitational wave detectors. Specialized 
instruments have been installed to measure seismic, infrasound, electromagnetic noise, and the variation of the cosmic 
muon ﬂ ux. In the preliminary (RUN-0) test period, March–August 2016, data collection has been accomplished. In this 
paper we describe the research potential of the MGGL, list the installed equipments and summarize the experimental 
results of RUN-0. A novel theoretical framework of noise damping in rock masses is also introduced. Here we report 
RUN-0 data, that prepares systematic and synchronized data collection of the next run period.
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1. Bevezetés
A gravitációs hullámok közelmúltban bejelentett felfede-
zését [1, 2] követĘen megélénkült az érdeklĘdés rendsze-
res észlelésekre is alkalmas, újabb, megnövelt érzékeny -
ségĦ gravitációshullám-detektorok lehetséges megvalósítá-
sa iránt. Földi telepítés esetén a legfontosabb kérdés, hogy a 
környezeti zajok csökkentésével hogyan növelhetĘ meg az 
észlelési érvényesség a számunkra legérdekesebb, 0,1–10 
Hz-es frekvenciatartományban. Ezzel a kérdéssel foglalko-
zik a harmadik generációs gravitációshullám-obszer vató-
rium, az Einstein Teleszkóp (ET), elĘkészítĘ dokumentáció-
ja [3]. A föld alatti telepítés elĘnyeit elĘször a japán Oki-
huda hegységben épített KAGRA berendezés fogja tesztel-
ni, amely várhatóan hamarosan megkezdi mĦködését [4]. 
Az Einstein Teleszkóp elĘkészítĘ tervezésének kapcsán 
2010-ben Európában számos lehetséges telepítési helyszí-
nen végeztek szeizmikus zajmérést [5, 6]. Ennek részeként 
a Mátrában található gyöngyösoroszi mélymĦvelésĦ bányá-
ban végzett vizsgálatokban kiváló zajcsillapítási paraméte-
reket mutattak ki. Célunk e mérések mélyebb megértése.
2012 óta nem folyik bányászat a gyöngyösoroszi bányá-
ban, mely jelenleg rekultiváció alatt áll. A bányában talál-
ható Károly táróban, a Károly-akna közelében, a hajdani 
eligazítóhelyiségben a bejárattól 1280 m-re és 88 m mély-
ségben hoztuk létre 2015-ben az MTA Wigner Fizikai 
Kutató központ Mátrai Gravitációs és Geoﬁ zikai Laborató-
riumát. A laboratórium pontos koordinátái 399 mBf; 
711232,27; 281949,94 EOV. A labor a fent említett rövid 
ET teszt mérések [3, 5, 6] egyik helyszínének közvetlen kö-
zelében van. Az MGGL-ben kialakítottuk a kĘzettesthez 
csatlakozó betonpilléreken nyugvó szeizmológiai mérĘ-
helyeket (1b. áb ra). A laboratórium közvetlen optikai adat-
kapcsolatban van a felszínnel a gyors, megbízható és folya-
matos távvezérelt mérések érdekében.
A laboratórium kialakítása 2016 februárjában fejezĘdött 
be. Az elsĘ adatgyĦjtést 2016 márciusában kezdtük és 2016 
augusztusában fejeztük be. Ezt a mérési periódust a továb-
biakban „RUN-0”-nak nevezzük és a labor, illetve a telepí-
tett mĦszerek tesztidĘszakának tekintjük, amelyeket elsĘ-
ként a [7] mĦben foglaltunk össze.
Ebben a cikkben röviden áttekintjük a terület geológiai 
és kĘzettani sajátosságait, összefoglaljuk a rugalmas anya-
gokban, ezen belül is a kĘzetekben történĘ csillapított 
 hullámterjedés néhány releváns eredményét és a tesztperi-
ódus különféle méréseinek tanulságait. A laboratórium 
cél já nak meg felelĘen mindegyik mérésünk vagy kifejezet-
ten a gravi tációshullám-detektorok esetén kritikus alacsony 
frek venciás zajokat méri, vagy más szempontból speciáli-
san fontos. Az MGGL méréseiben a következĘ mĦszereket 
használjuk:
1) Egy Guralp CMG-3T típusú szeizmometer a labo-
ratóriumon belül, illetve a Magyar Nemzeti Szeiz-
mológiai Hálózat piszkési széles sávú állomásának 
Streickeisen STS/2 típusú szeizmométere a felszí-
nen, Piszkés-tetĘn.
2) Az együttmĦködĘ lengyel gravitációs kutatócsoport 
speciális szeizmikus szenzora, amelyet kimondot-
tan a gravitációshullám-detektorok számára fontos 
frekvenciatartomány (0,1–300 Hz) vizsgálatára 
fejlesztettek ki.
3) Az MTA Atommagkutató Intézet (Debrecen) infra-
hangdetektora, amelyet környezeti zajok mérésére 
használnak az aLIGO detektoroknál, a hamis 
gravitációshullám-jelek kiszĦréséhez.
4) Lemi-120 típusú indukciós magnetométer, extrém 
alacsony zajú és széles frekvenciájú elektromág-
neses zajok vizsgálatára. A laboratóriumban és a 
piszkési állomáson is található ilyen mĦszer.
5) Az MTA Wigner FK hordozható müontomográfja, 
amely a kĘzetkörnyezet inhomogenitásait nagyener-
giás kozmikus részecskék segítségével méri. Ezt a 
mĦszert a nagyenergiájú kozmikus müonﬂ uxus föld 
alatti méréséhez fejlesztettük ki.
1. ábra a) A Mátrai Gravitációs és Geoﬁ zikai Laboratórium (MGGL) elhelyezkedése a Mátrában. Az ércbánya vízszintes táróját a 
vörös vonal jelzi, a fekete pont mutatja a Labor helyzetét. b) Szeizmológiai mérĘhelyek a laboratóriumban
Figure 1 a) The location of Matra Gravitational and Geophysical Laboratory (MGGL) in the Mátra mountain range and inside the 
Gyöngyösoroszi mine. The ore mine in Gyöngyösoroszi is indicated by a red line, the black dot indicates the laboratory. 
b)  Facilities of seismological measurement inside MGGL
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követ”), illetve riolitot tartalmaznak. Helyenként bazalttufa 
és konglomerátumok is megtalálhatóak. A vizsgált területen 
fĘleg andezit kĘzettípusok találhatóak (ld. 2. ábra, 1. táblá-
zat).
A Mátra hegység a Darnó-törésvonal mentén található, 
amely a legfontosabb Neogén tektonikus képzĘdmény, 
ÉÉK–DDNy irányban vágja ketté a hegység keleti részét.
Gyöngyösoroszi a Mátra déli lejtĘin helyezkedik el. 
A rézbányászat 1767–1769-ben kezdĘdött el a területen. Az 
1980-as években a bányászattal egyidejĦleg egy speciális 
vízelvezetési rendszert alakítottak ki a bányában a  savas 
vízkifolyás miatt. 2012-ben a bányát véglegesen bezárták, 
és rekultivációs munkálatok kezdĘdtek a területen.
Az andezites kĘzettömeg mérsékelten tömbösödött. A bá-
nya környékén a kĘzettömbök általában nem erodáltak, ki-
véve a töréseket, ahol több helyen mállás ﬁ gyelhetĘ meg. A 
bányatömedékelési munkálatok során Józsa és mtsai [10] 
meghatározták a jellemzĘ kĘzetmechanikai tulajdonságo-
kat. A publikált kĘzettömeg-jellemzĘk: belsĘ súrlódási szög  = 25°; kohéziós tényezĘ c = 1100 kPa, alakváltozási mo-
dulus E = 1 GPa, Poisson-tényezĘ ν = 0,37 és a telített sĦrĦ-
ség γ = 24 kN/m3.
A következĘ fejezetekben röviden ismertetjük ezeket a 
berendezéseket, mĦködésüket és a RUN-0 mérési periódus 
adatainak legfontosabb tanulságait.
2. Geológiai háttér
A Mátra hegység több aktív vulkanikus idĘszak során ala-
kult ki, mely folyamat több millió éven át tartott hosszú 
„csendes” idĘszakokkal. Az elsĘ fázis vulkáni tevékenysége 
a földtörténeti harmadkor (Eocén) kezdetéhez köthetĘ, az 
ebbe az idĘszakba tartozó kĘzetek a hegység északi pere-
mén találhatóak. A Mátra fĘ tömegének kialakulása a Mio-
cén idĘszakban történt. Ekkor a vulkán 25 km széles lehe-
tett, magassága pedig 2000–2500 m. A harmadik fázis utó-
vulkáni mĦködésének nyomai a hegység Ny-i és ÉNy-i 
szélén ﬁ gyelhetĘek meg. A Mátra a kialakulása óta majd-
nem folyamatosan erodálódik, de változó ütemben; most az 
átlagos magassága 700–800 m, helyenként 850–1000 m 
magas csúcsokkal [8].
A Mátra fĘ kĘzettípusai vulkánikus kĘzetek, amelyek az 
andeziten kívül néhány elĘpilitalizálódott andezitet („zöld-
2. ábra A Mátra hegység KDK – NyÉNy irányú keresztmetszete a vizsgált területen [9]. A kis négyzetek mutatják a tárókat. Az 
MGGL a Károly-telérnél található, 399 mBf
Figure 2 East-south-east – west-north-west geological cross-section of the investigated area in the Mátra mountain. The small quadri-
laterals show the mines. MGGL is located in the Károly-telér, 399 mBf
1. táblázat A Mátra jellemzĘ andezittípusainak jelölése a 2. ábrán
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Beker vizsgálatai szerint a keményebb kĘzetek kevésbé 
zajosak a puháknál [5, 6]. Azonban sem a fenti adatok, sem 
Beker adatai nem elegendĘek a kĘzettömeg zajcsillapítási 
tulajdonságainak jellemzésére. Ezért a következĘ fejezetben 
röviden bemutatunk egy elméleti modellt a zajcsillapítás ta-
nulmányozásához.
3. Csillapított hullámterjedés kĘzetekben
A kĘzetkörnyezet zajcsillapításában a kĘzet ﬁ zikai tulajdon-
ságainak pontos szerepe ma még nem ismert. Az ET elĘze-
tes helyszíni zajmérési vizsgálatai kvantitatív elemzés nél-
kül annyit állapítanak meg, hogy minĘségileg hasonló ru-
galmassági paraméterekkel rendelkezĘ kĘzetekben jellem-
zĘen hasonló zajszintek vannak, mivel keményebb kĘben 
jobban csillapodik a zaj [6]. Ahhoz, hogy a különféle kĘzet-
típusok zajcsillapítási tulajdonságait a jellemzĘ méretskálán 
megértsük, valódi anyagi csillapítási paramétereket érdemes 
használni.
A szeizmológiában és a szeizmikában általában egy ex-
ponenciális faktorral veszik ﬁ gyelembe a hullámterjedés 
csillapítását. Ez a módszer csak az amplitúdó- és fázisvál-
tozásokat veszi ﬁ gyelembe anyagmodellek és anyagi para-
méterek nélkül [11]. A kövek és kĘzetek idĘfüggĘ viselke-
dése – különösen a mechanikai és termikus disszipáció mo-
dellezése – az ideális rugalmasnál jobb anyagmodelleket 
igényel mind kis, mind pedig nagy méretskálákon [12, 13], 
és laboratóriumi méretekben is [14–16]. A heterogén szer-
kezetĦ kĘzetek sajátos disszipációs mechanizmusainak 
komplexitását a heterogenitások kölcsönhatását ﬁ gyelembe 
vevĘ részletes modellekkel leírni bonyolult feladat. Azon-
ban általános termodinamikai elvekbĘl univerzális, mecha-
nizmus független anyagtörvényeket kaphatunk. A nem-
egyensúlyi termodinamika egyetlen tenzoriális belsĘ válto-
zóval a rugalmas kontinuumok termodinamikailag konzisz-
tens minimális disszipatív kiterjesztésére vezet [17]. Az el-
mélet idĘfüggĘ kĘzetviselkedés leírására különösen alkal-
mas, ahogy azt az anelasztikus deformáció-visszaállási 
tech nológia (ASR – anelastic strain recovery), az in situ 
kĘzetfeszültség-mérés legpontosabb módszere bizonyítja. 
Ennél a módszernél elméleti megfontolásoktól függetlenül 
jutottak a termodinamikailag alapvetĘ anyagmodellhez [14, 
15].
3.1. Termodinamikai reológia
A termodinamikai reológia hagyományosan a mikro szer ke-
zeti hatásokkal magyarázza a rugalmas anyagok mechanikai 
tulajdonságainak kúszási és relaxációs jelenségeit [18, 19]. 
Az univerzális, szerkezetfüggetlen tárgyalás egy másodren-
dĦ szimmetrikus tenzormezĘvel, egy úgynevezett termodi-
namikai belsĘ változóval – vagy más néven – dinamikai 
szabadsági fokkal jellemzi az anyagi heterogenitásokat. Mi-
vel ez a mezĘ másodrendĦ tenzor, a termodinamikai köve-
telmények izotrop esetben is közvetlenül kapcsolják a me-
chanikai tulajdonságokhoz, és ezért mind a gömbi, mind a 
deviatorikus komponensekben eltérést kapunk az ideális 
rugalmas mechanikai viselkedéstĘl. Az eltérés megadja a 
tehetetlenség, a kúszás és a feszültségrelaxáció második fĘ-
tétel által megengedett lehetĘségeit.
Ha az egyenleteket egyetlen térbeli dimenzióra redukál-
juk, akkor az említett belsĘ változó kiküszöbölése után a 
következĘ konstitutív összefüggést kapjuk a ı feszültség és 
az e deformáció között:
 2 1E E E .          (1)
A termodinamikai reológiának ezt az alapvetĘ modelljét 
Kluitenberg–Verhás-testnek nevezzük [17]. Az együtt-
hatóknak világos ﬁ zikai jelentése van: Ĳ  a feszültség rela-
xációs idĘ, E a rugalmassági modulus (pl. Young-modulus 
rudak húzása vagy összenyomása esetén), E1 a viszkozitási 
(lineáris viszkoelaszticitási) együttható, E2 pedig anyagi ere-
detĦ tehetetlenségi jelenségeket reprezentál. Egyik együtt-
ható sem lehet negatív, továbbá
 E1 – EĲ > 0 , (2)
amely az entrópianövekedés feltétele, és a konkáv entrópia 
miatt adódik.
A speciális reológiai testek származtatásakor az eredeti, 
termodinamikai együtthatókat kell ﬁ gyelembe vennünk, a 
fent megadott empírikus együtthatók nem függetlenek. Pél-
dául a Ĳ = 0 követelménybĘl E2 = 0 következik, ezért a tiszta 
feszültségrelaxációs reológiai test termodinamikailag (is) 
tiltott.
A Kluitenberg–Verhás-anyagmodell alkalmazhatóságát a 
fent említettek szerint az ASR módszer igazolja. Ennek 
megfelelĘen a legpontosabb kísérleti egyezést a mért ada-
tokkal a teljes, deviatorikus és gömbi részeket is magában 
foglaló izotrop anyagmodell használatával kaphatjuk [20, 
14, 15].
3.2. A Kluitenberg–Verhás-közeg diszperziós relációi
A Kluitenberg–Verhás-testet legegyszerĦbb egy idĘben hie-
rarchikus, kétszintĦ Kelvin–Voigt-rendszernek felfogni, 
ahogy az a fenti (1) egyenlet alábbi átrendezésébĘl látszik:
 2 1 1
d
[ ( 1) ] ( ) 0
d
I I E I E .
t
              (3)
Itt I1 = E1 – Ĳ E a csillapítási index és I2 = E2 – Ĳ I1 a te-
hetetlenségi index [17]. Ez az átrendezett forma jól mutat-
ja, hogy a Ĳ = 0 nem szükséges feltétele a lineáris visz ko-
elasz tikus anyagviselkedésnek. Ha I2 = 0, akkor Ĳ értékétĘl 
függetlenül lineáris viszkoelasztikus, azaz Kelvin–Voigt 
reo lógiai testként viselkedik az anyag. Más esetekben I2 
elĘjelétĘl függĘen az egyensúlyhoz tartás csillapított rez-
gésekkel vagy exponenciális relaxációval történik [17, 
21–23].
Az alapvetĘ mérlegek és a Kluitenberg–Verhás-anyag-
modell segítségével egyszerĦen kiszámolhatjuk az 1+1 di-
menziós csatolt termo-reológiai rugalmas kontinuum disz-
perziós relációit. A fázissebesség négyzetére a következĘ 
formulát kapjuk:
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Ez a diszperziós reláció, illetve az eredeti konstitutív 
egyenlet, (3), is két jelterjedési sebességet jelez. Az ala-
csony frekvenciás terjedési sebesség /lc E ,  különbö-
zik a 2 2 1 22[( ) ]/
/
hc E E    nagyfrekvenciás terjedési se-
bességtĘl. Az alacsony frekvenciás terjedési sebesség nem 
csillapított, nagy frekvenciákon egyre nagyobb a csillapítás. 
A diszperziós reláció mutatja, hogy közöttük egy meghatá-
rozott frekvencián lokálisan minimális a disszipáció, ez a 
frekvencia 
min 1 2
/d I E .   Ekkor a terjedési sebesség na-
gyon eltérhet a tisztán rugalmas, nulla frekvenciás határeset 
terjedési sebességétĘl. Ez a viselkedés hasonló az alacsony 
hĘmérsékletĦ hĘvezetési jelenségek esetén ismert „ablak-
feltételhez”, ahol az optimális kísérleti hĘimpulzus hosszát 
célszerĦ a minimális disszipáció feltételébĘl számolnunk 
[24]. Ennek a diszperziós relációnak részletesebb elemzését 
a [25, 26] munkákban találjuk meg.
A bemutatott reológiai modell univerzális háttere termé-
szetes magyarázatot ad a statikus és dinamikus rugalmassá-
gi együtthatók közötti eltérésre.
3.3. Következmények
A fenti elméleti eredmény a termodinamikai levezetésbĘl 
adódóan univerzális. A deformáció kialakulását a megadott 
formájú reológiai konstitutív egyenletek írják le, kiegészít-
ve a kontinuummechanika alapmérlegeit, függetlenül a 
mikroszerkezet sajátosságaitól. A kĘzet inhomogenitásai-
nak és heterogenitásának semmilyen tulajdonságát nem 
hasz náltuk ki, ezért mindaddig, amíg a mikroszerkezet hatá-
sát a deformációra másodrendĦ szimmetrikus tenzormezĘre 
vezethetjük vissza és a kĘzet izotropnak tekinthetĘ, a fenti 
elmélet érvényes. Ez az univerzalitási tulajdonság a nem-
egyensúlyi termodinamika segítségével származtatott kons-
titutív relációkra vagy fejlĘdési egyenletekre mindaddig 
igaz, amíg csak általános elveket használunk a levezetésben 
[27, 28]. Ezért ilyen anyagmodellek különösen alkalmasak 
lehetnek az ET szempontjából releváns méretskálák és frek-
venciatartomány esetén. Ezenfelül az anyagi tulajdonságok 
ﬁ gyelembevételével az ET különbözĘ lehetséges telep-
helyeinek jellemzése is javítható lehet, illetve a gravitációs 
gradiens zaj szĦrése hatékonyabb a geológiai és kĘzet-
mechanikai paraméterek segítségével.
4. Szeizmológiai mérések 1
A szeizmikus zajforrásokat gyakran aszerint kategorizáljuk, 
hogy a kibocsátott zaj spektruma milyen frekvenciasávba 
esik. Az Einstein Teleszkóp szempontjából a 0,1–10 Hz-es 
tartomány a legfontosabb. Ebben a frekvenciasávban a 
szeizmikus zajt elsĘsorban a mikroszeizmikus hatás és az 
emberi aktivitás okozza. Az 1 Hz alatti zaj túlnyomórészt 
természetes eredetĦ, az óceánok mozgása és a nagy léptékĦ 
meteorológiai folyamatok hozzák létre. A lokális idĘjárási 
viszonyok és a szél az 1 Hz körüli zajra vannak nagy hatás-
sal, míg 1 Hz fölött már az emberi tevékenység okozta jelek 
dominálnak. Az ilyen szeizmikus zajt antropogén zajnak 
nevezzük.
Fontos tehát, hogy az Einstein Teleszkóp számára olyan 
telephelyet válasszunk, mely messze van az óceánoktól épp-
úgy, mint a jelenlegi és jövĘbeli emberi aktivitástól.
Peterson a Föld különbözĘ területein elhelyezett szeiz-
mológiai állomások zajméréseinek teljesítménysĦrĦség-
spektrumait katalogizálta [29]. Több év adatait feldolgozva 
mintegy 12 000 spektrumot gyĦjtött össze. A kiválasztott 
75 állomás egyesített spektrumai alsó és felsĘ burkolója 
alapján Peterson megalkotta az Új Magas/Alacsony Zaj 
Modellt, amelyre angol elnevezése (New High/Low Noise 
Model) után az NHNM/NLNM rövidítéssel hivatkozunk.
Az óceánok által generált mikroszeizmikus zaj 0,07 Hz 
és 0,2 Hz frekvenciaértékek környezetében a legjelentĘ-
sebb. A 0,07 Hz-nél található spektrális csúcs a parti hullá-
mok frekvenciájával korrelál, ahol a vízhullámok energiája 
– akár a vertikális nyomás változásain keresztül, akár a hul-
lámoknak a parthoz csapódása révén – szeizmikus energiá-
vá alakul. A 0,2 Hz-nél található magasabb csúcs az óceá-
nokban kialakult állóhullámok és a kontinentális self köl-
csönhatásával magyarázható. Ezek az állóhullámok az egy-
mással szemben haladó, azonos periódusú hullámok szu-
perpozíciójával jönnek létre.
A GEO600, LIGO és Virgo nagy interferometrikus detek-
torok a földfelszínen mĦködnek, ezért érzékenyek a szeiz-
mikus hullámok okozta talajmozgásokra. A mĦszeres meg-
ﬁ gyelések azonban egyértelmĦen igazolják, hogy felszín 
alatti környezetben a szeizmikus zajszint általában jóval 
alacsonyabb, mint a felszínen. Az Einstein Teleszkóptól el-
várt érzékenységet csak megfelelĘen alacsony szeizmikus 
zajszint mellett érhetjük el. A detektor számára tehát egy 
olyan felszín alatti telephelyet kell választani, amelyet ala-
csony szeizmikus aktivitás és homogén geológiai környezet 
jellemez.
A fentiek értelmében az MGGL-ben végzett szeizmoló-
giai méréseink célja a bányában észlelhetĘ szeizmikus zaj 
jellemzĘinek megállapítása, valamint a zaj mélység szerin-
ti csillapodásának tanulmányozása. Annak érdekében, hogy 
ezeket a vizsgálatokat elvégezhessük, szeizmikus zajméré-
seket végzünk mind a felszínen, mind a bányában, majd az 
így szerzett adatokat összehasonlítjuk egymással.
A bánya fĘ vágata mentén elhelyezkedĘ MGGL-ben 
 felállított szeizmológiai állomást (ET1H) egy alacsony 
zajszintĦ, széles sávú Guralp CMG-3T szeizmométerrel 
szereltük fel. A Magyar Nemzeti Szeizmológiai Hálózat 
permanens állomásai közé tartozó piszkési széles sávú ál-
lomás (PSZ) a felszínen helyezkedik el, csupán néhány 
kilométerre a bányabeli szeizmométertĘl. A PSZ állomá-
son egy kiváló minĘségĦ Streckeisen STS-2 szeizmo-
métert mĦködtetünk. Mind a Guralp, mind a Streckeisen 
szeiz mométer a talajmozgás sebességét méri, és egyenle-
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tes átviteli függvénnyel rendelkezik a 0,008–50 Hz-es tar-
tományban.
Jelen tanulmányban a 2016. március 1. és május 31. kö-
zötti három hónap mérési adatait dolgoztuk fel. Eredménye-
ink prezentálásához minden esetben gyors Fourier-transz-
formációval (FFT) számítottuk ki a teljesítménysĦrĦség-
spektrumokat (PSD) m2/s4/Hz egységekben. Az összehason-
líthatóság érdekében a Peterson-féle alacsony és magas zaj 
modelljeit is felrajzoltuk a 3–5. ábrán. A 3. ábrán bemuta-
tott PSD hisztogramok nemcsak azt mutatják meg, hogy 
mekkora a zaj amplitúdója a frekvencia függvényében, ha-
nem azt is, hogy az egyes amplitúdószinteket milyen gyako-
risággal veszi fel. Ezt a gyakoriságot az ábrákon százalék-
ban adjuk meg és színkóddal jelöljük.
A felszíni PSZ és a bányabeli ET1H állomásokon mért 
szeizmikus zaj vertikális komponensének PSD hisztogram-
jait a 3. ábra szemlélteti. A felsĘ sorban bemutatott ábrapár 
a teljes napi zajspektrum változásait hasonlítja össze a két 
állomásnál, a középsĘ sor a nappali (helyi idĘ szerint 8 és 16 
óra között) spektrumokat szemlélteti, míg az alsó sor az éj-
szakai idĘszakra (22 és 6 óra között) vonatkozik. Az ábrák 
egyértelmĦen mutatják, hogy a zajszint általában alacso-
nyabb a bányabeli állomásnál mint a felszínen, különösen 
0,7 Hz felett. Ebben a frekvenciatartományban a zaj hatása 
hangsúlyosabb a felszínen, mint a felszín alatt. Az 1 Hz fe-
letti tartományban, ahol a szeizmikus zajt elsĘsorban az em-
beri tevékenység okozza, a zajszint és annak szórása, válto-
zékonysága nagyobb a nappali órákban, mint éjszaka.
3. ábra A vertikális zajkomponens RUN-0 adatok alapján számított PSD hisztogramja a bányabeli ET1H (bal oszlop) és a felszíni PSZ (jobb oszlop) 
állomásoknál. A teljes napi (elsĘ sor), a nappali (második sor) és az éjszakai (harmadik sor) PSD hisztogramokat külön-külön szemléltetjük. A 
vastag szürke vonalak a Peterson-féle alacsony/magas zaj modelleket reprezentálják [29]. A színek a hisztogramszintek gyakoriságát jelölik
Figure 3 Vertical component power spectral density (PSD) histograms for the underground site ET1H (left column) and the surface station PSZ (right 
column) of the RUN-0 seismometer data. The overall PSDs (ﬁ rst row), the daytime PSDs (second row), and the night PSDs (third row) are 
illustrated separately. Thick grey lines represent the low/high noise models of Ref. [29]. Colors indicate histogram level frequency
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Annak érdekében, hogy még jobban kiemeljük a felszíni 
és a bányabeli helyszínek közötti különbséget, a 4. ábrán 
bemutatjuk a két állomásnál számított PSD hisztogramok 
móduszait mind a vertikális, mind a horizontális komponen-
sekre. A 0,2 Hz-es mikroszeizmikus csúcs alatt a két állo-
más közötti különbség elhanyagolható. A 0,2–5 Hz-es tarto-
mányban azonban a vertikális komponens zajszintje ET1H-
nál mintegy 2–5 dB-lel alacsonyabb, mint Piszkésen, míg 
nagyobb frekvenciákon ez a különbség eléri a 20 dB-t is. A 
horizontális komponenst tekintve a két állomás közötti kü-
lönbség még hangsúlyosabb: 0,2 és 2 Hz között a különbség 
mintegy 5 dB, a 2–4 Hz-es tartományban eléri a 10 dB-t, 
míg nagyobb frekvenciákon a 20 dB-t is meghaladja. Tehát 
az emberi tevékenység okozta kulturális zaj elsĘsorban ho-
rizontális komponensĦ összetevĘket tartalmaz.
Az 5. ábra a vertikális és horizontális zajszinteket hason-
lítja össze a két vizsgált helyszínen. A 0,07 Hz-es mikro-
szeizmikus csúcs felett a bányabeli ET1H állomásnál ta-
pasztalt vertikális és horizontális zajspektrumok gyakorlati-
lag megegyeznek. A felszíni PSZ állomáson azonban az 
1 Hz feletti frekvencia tartományban a vertikális zajszint 
mintegy 5–10 dB-lel alacsonyabb a horizontális zajszintnél. 
Ez a megﬁ gyelés is alátámasztja azt a korábbi megállapítá-
sunkat, hogy a felszínen az emberi tevékenység elsĘsorban 
horizontális zajt generál. Az Einstein Teleszkóp tervezésé-
nél azonban mindkét zajkomponenst ﬁ gyelembe kell venni.
5. Szeizmológiai mérések 2
Egy második, független szeizmikus zajmérést a Varsói 
Egyetemen kifejlesztett mérĘberendezéssel végeztünk. A 
mérĘrendszer egy háromtengelyĦ szeizmométert használ, 
egyet a vertikális és kettĘt a horizontális mérésekhez. LGT-
2.5 és LGT-2.5H geofonokat használunk, amelyeknek a re-
zonanciafrekvenciája 2,5 Hz. A három érzékelĘt a 6. ábrán 
4. ábra A RUN-0 adatok alapján számított vertikális (baloldalt) és a horizontális (jobboldalt) PSD görbék összehasonlítása a bányabeli ET1H (foly-
tonos vonal) és a felszíni PSZ (szaggatott vonal) állomásoknál. A görbék a megfelelĘ PSD hisztogramok móduszait reprezentálják 3 pontos 
mozgó átlagolás után
Figure 4 Comparison of the vertical (left) and horizontal (right) PSDs at the underground site ET1H (solid line) and surface station PSZ (dashed line) 
RUN-0 data. Lines represent the mode of the corresponding PSD histograms after three-point moving average smoothing
5. ábra A RUN-0 adatok alapján számított vertikális (folytonos vonal) és a horizontális (szaggatott vonal) PSD görbék összehasonlítása a bányabeli 
ET1H (baloldalt) és a felszíni PSZ (jobboldalt) állomásoknál. A görbék a megfelelĘ PSD hisztogramok móduszait reprezentálják 3 pontos 
mozgó átlagolás után
Figure 5 Comparison of the vertical (solid line) and horizontal (dashed line) PSDs at the underground site ET1H (left) and the surface station PSZ 
(right) of RUN-0 data. Lines represent the mode of the corresponding PSD histograms after three-point moving average smoothing
A Mátrai Gravitációs és Geoﬁ zikai Laboratórium elsĘ mérései és mérési programja
Magyar Geoﬁ zika 57/4 159
látható módon szereltük. A geofonok analóg jele a fémházba 
szerelt adatgyĦjtĘ rendszerhez kapcsolódik és a teljes beren-
dezés látható a 6. ábra jobb oldalán.
Az adatgyĦjtĘ rendszer mintavételezési frekvenciája 125 
Hz-tĘl 1 kHz-ig állítható. A beépített AD átalakító a jelet 
±2,5 V érzékenységgel méri 32 bites felbontással. Az adat-
gyĦjtĘ rendszer az összegyĦjtött adatokat egy RS485 inter-
fészen keresztül blokkosítva küldi a számítógépre. A 28 má-
sodpercenként küldött adatcsomagokat bármilyen egyszerĦ 
személyi számítógép képes venni egy USB–RS485 átalakí-
tó segítségével, USB porton keresztül. A biztonsági adattá-
rolás a szeizmométerben levĘ, maximum 32 Mb méretĦ SD 
kártyára történik. Ez a tárolási kapacitás körülbelül 8 hónap-
nyi mérést tesz lehetĘvé külsĘ adatkapcsolat nélkül. A szeiz-
mikus mérĘrendszer blokkdiagrammját a 7. ábra mutatja. 
Az adatgyĦjtĘ rendszer kiterjeszthetĘ, és a mért szeizmikus 
jel szinkronizálható több szeizmométer között az RS485-ös 
interfészen keresztül. Ilyen konﬁ guráció esetén egy további 
szinkrón csatoló kerül minden egyes szeizmométerbe.
A készüléket egy széles sávú Trillium szeizmométerrel 
kalibráltuk, és az érzékenységét egy szeizmikusan izolált 
vákuumkamrában mért zajjal határoztuk meg. Az érzékeny-
ség 1 Hz-en ≈ 2 × 10–10ms–1Hz–1/2. 
Az adatgyĦjtést a mĦszerrel 2016. május 24-én kezdtük 
el. Ebben a cikkben az elsĘ 77 nap adatainak elĘzetes elem-
zését adjuk meg, 2016. május 25-tĘl augusztus 8-ig. A mĦ-
6. ábra A bal oldali ábra a három geofont mutatja fémházban, a jobb oldalon a teljes detektor látható fémlemezre szerelve
Figure 6 The left panel shows the three geophones in the metal housing, while the right panel presents the entire detector 
mounted on a metal plate
8. ábra A Varsói Egyetem szeizmikus szenzorának RUN-0 napi sebességspektrumai. A bal oldalon a horizontális, 
a jobb oldalon a vertikális mérés adatait mutatja. A július 16-i csendes napot pirossal jeleztük
Figure 8 The daily power spectra of velocities of the RUN-0 data of seismic sensor of the Warsaw University. The 
left panel shows the velocity amplitude spectra in the horizontal direction while the right panel present the 
vertical ones. The data of the quiet day – 16th July – is shown in red
7. ábra A Varsói Egyetem eszközéhez tartozó adatgyĦjtĘ rendszer blokk -
diagrammja
Figure 7 The block diagram of the data acquisition system
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szer hibátlanul mĦködött ebben az idĘszakban. Az adat-
elemzés céljából minden napot 685 részre osztottunk, 
egyenként 16 384 mintával. A sebességamplitúdó-spektru-
mot minden rövidebb szakaszra meghatároztuk, és a napi 
átlagot láthatjuk a 8. ábrán. A szeizmikus zajszint közelítĘ-
leg 2–3 × 10–9ms–1Hz–1/2. A vizsgált idĘszakban két napon 
magasabb zajszintet mértünk az 1–10 Hz-es tartományban. 
EttĘl eltekintve a szeizmikus zajszint stabil, és a napi válto-
zása legfeljebb kétszeres.
A kiemelkedĘ spektrumvonalak közül felismerhetjük az 
elektromos hálózati frekvencia 50 Hz-es vonalát a 25 Hz-es 
alharmonikusával. A 4 és 5 Hz közötti tartományon is látha-
tunk néhány keskeny spektrumvonalat, amelyeket feltehetĘ-
en antropomorf zaj okoz. Eredetükre a július 16-i csendes 
nap adatai utalnak. Ezen a napon a bánya minden, nem lét-
fontosságú gépét kikapcsolták, a napi átlagspektrumot vö-
rös vonal jelzi a 8. ábrán, láthatóan kevesebb keskeny vo-
nallal az említett tartományban. Ez arra utal, hogy a bányá-
ban mĦködĘ gépek okozhatják ezt a zajt. Említésre méltó az 
is, hogy a csendes nap átlagos zajszintje nem különbözik 
nagyon más napok spektrumaitól. Ez azt jelenti, hogy a 
mesterséges eredetĦ szeizmikus zaj egy szĦk frekvenciain-
tervallumra koncentrálódik.
6. Infrahang monitorozása
A szeizmikus mozgáson kívül a levegĘben terjedĘ nyomás-
hullámok (azaz a hanghullámok) is rezgésbe tudják hozni az 
interferometrikus gravitációshullám-detektorok részeit. 
Leginkább a vákuumbeli rendszerek külsĘ felfüggesztési 
pontjai, és a detektorok más, vákuum által nem védett részei 
vannak kitéve ennek a hatásnak [30]. Amellett, hogy a hang-
hullámok növelik az interferométerek háttérzaját, „hamis” 
gravitációshullám-jeleket is tudnak generálni. Ezeket a mé-
rési adatok feldolgozása során el kell különíteni a ténylege-
sen gravitációs hullámok által okozott jelektĘl [31].
A jelenleg üzemelĘ gravitációshullám-detektorok (aLIGO, 
AdVirgo, KAGRA) mérési tartománya 10 Hz – 90 kHz 
[32]. Az aLIGO detektorainál a környezeti hanghullám ere-
detĦ zajok monitorozása céljából üzemeltetett mikrofonok 
képesek detektálni az olyan alacsony frekvenciájú (10–30 
Hz) hanghullámokat, amelyek hamis pozitív gravitációs-
hullám-jeleket generálhatnak az interferométer kimeneté-
ben. A hamis jelek detektálását követĘen speciális algorit-
musokat használva válik lehetĘvé az interferométer kimene-
ti jelének feldolgozása során a hamis jelek elvetése. Mivel 
az Einstein Teleszkópot (ET) az 1–30 Hz közötti frek-
venciaintervallumba esĘ jelek detektálására tervezik, ki kell 
terjeszteni a hanghullámok detektálását a 10 Hz alatti tar-
tományokra is. Ez már a hallható hangok frekvenciainter-
vallumának alsó határánál (20 Hz) is kisebb frekvenciájú, 
úgynevezett infrahangok frekvenciatartománya, megfelelĘ 
pontosságú mérésük a speciális körülményekhez kifejlesz-
tett infrahang mikrofonokkal válik lehetĘvé.
Az említett zajhatásokon túl az infrahangok is hozzájárul-
hatnak a gravitációshullám detektorok ún. gravitációs gradi-
ens zajához, ugyanis az interferométer közelében mozgó 
anyagok ﬂ uktuációkat keltenek a newtoni gravitációs tér-
ben, ami módosíthatja az interferométer tükreinek pozíció-
ját. Habár ezt a hatást elméleti módszerekkel intenzíven 
vizsgálták [33, 34], megfelelĘ detektorokkal végzendĘ új 
mérések szükségesek az infrahangok gravitációshullám-
detektorokra gyakorolt hatásainak vizsgálatához.
6.1. Infrahang-monitorozó rendszer
Az MTA ATOMKI (Debrecen) munkatársai kifejlesztettek 
egy új infrahang-monitorozó rendszert annak érdekében, 
hogy a gravitációshullám-detektorok környezetében meg-
felelĘ pontossággal lehessen mérni az infrahang hátteret. A 
rendszer egy kondenzátormikrofonból, valamint az ehhez 
tartozó adatgyĦjtĘrendszerbĘl áll. Az eszköz akár 1 mPa 
nagyságrendĦ nyomásváltozást is tud detektálni a 10 mHz 
– 10 Hz-es frekvenciatartományban.
A mikrofon mĦködési elvét tekintve egy kondenzátor-
mikrofon, amelynek a referenciatérfogatát egy ﬂ exibilis di-
afragma (a kondenzátor egyik fegyverzete) választja el a 
külsĘ környezettĘl [35]. A referenciatérfogat egy vékony 
kapillárison keresztül közvetlenül is össze van kötve a külsĘ 
környezettel. Ha változik a külsĘ nyomás és a referencia-
nyomás közti különbség, akkor a diafragma elmozdul. Eze-
ket a rezgéseket a mikrofonban egy szenzor analóg elektro-
mos jellé alakítja. Az analóg jelet 1024 Hz-es mintavétele-
zési frekvenciával digitális jellé alakítva a nyomáshullámok 
amplitúdójával egyenesen arányos amplitúdójú jelsorozatot 
kapunk.
Az analóg jeleket egy 16 bites analóg–digitális átalakító 
(ADC) és egy mikrokontroller alakítja át digitális jellé, 
melybĘl egy univerzális aszinkron adó/vevĘ (UART) egy-
ség az RS485 szabványnak megfelelĘ digitális jelet állít elĘ 
és küld tovább egy digitális–analóg átalakítónak. A digitális 
jelbĘl a digitális–analóg átalakító egyrészt visszaállítja az 
analóg jelet, másrészt továbbítja az eredeti digitális jelet is 
az RS485 szabvány szerint egy átalakítónak, amely az 
RS485 szabványos jelet USB jellé alakítja át. Az USB jelet 
egy Rasbberry Pi számítógépen futó szoftver egy SD kár-
tyára gyĦjti [36]. A szoftver idĘbélyeggel is ellátja a jelet. 
Az idĘbélyegeket egy, a Raspberry Pi-n futó hálózati 
 idĘprotokoll (angolul Network Time Protocol, NTP) kli-
ens szoftver szolgáltatja. Az adatok bináris formátumú 
fájlban tárolódnak, egy fájl egy napi adatmennyiséget foglal 
magában. A fájlok interneten keresztül tölthetĘek le az SD 
kártyáról.
6.2. Adatfeldolgozás és eredmények
Az infrahang-monitorozó rendszer telepítése a Mátra Gra-
vitációs és Geoﬁ zikai Laboratóriumba (MGGL) egyrészt 
lehetĘvé tette a rendszer képességeinek vizsgálatát, más-
részt az általa gyĦjtött adatokkal lehetĘvé vált az Einstein 
Teleszkóp egyik potenciális helyszínén az infrahangháttér 
vizsgálata is. A 2016. június 16-tól augusztus 21-ig tartó 
mérési idĘszak adatai feldolgozásának kezdĘlépéseként az 
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SD kártyáról interneten keresztül letöltött adatokat CSV 
formátumú fájllá konvertáltuk. A konvertálás során az ada-
tok mintavételezési frekvenciáját 256 Hz-re csökkentettük. 
Az infrahanghátteret jellemzĘ egyik mennyiség a nyomás-
amplitúdó-spektrálsĦrĦség (Pressure Amplitude Spectral 
Density, PASD), amely megadja az infrahangnak egy adott 
frekvenciához tartozó erĘsségét. A mérési idĘszak alatt re-
kultivációs munkák zajlottak a bányában, emiatt minden 
napnak csak az elsĘ hét órájában gyĦjtött adatokat hasz-
náltuk fel az idĘszakot jellemzĘ reprezentatív nyomás-
amplitúdó-spektrálsĦrĦség (PASD) kiszámítására.
A Beker és mtsai [6] cikkében ismertetett módszert alkal-
maztuk a számítás során MatLab és Python szoftverekben 
implementálva. A teljes mérési intervallumot egymástól 
elkülönülĘ 1792 s hosszúságú szegmensekre osztottuk, és 
minden egyes szegmensre kiszámítottuk az ahhoz tartozó 
átlagos PASD-t, majd a frekvencia-PASD értékpárokat 
CSV fájlokban tároltuk el. Ezután az összes szegmens 
PASD-adatából minden egyes frekvenciaértékhez kigyĦj-
töttük az adott frekvenciához tartozó PASD-értéket, majd 
kiszámítottuk az adatok móduszát, valamint a 10. és 90. 
percentiliseket is (9. ábra). Az infrahangforrások azonosí-
tása még folyamatban van. Az ábrán látható kiugró értékek 
feltehetĘen a bánya járatszerkezetébĘl adódó rezonanciák-
nak tulajdoníthatóak, ennek a feltételezésnek az igazolásá-
ra további mérések elĘkészítését kezdtük meg. A járatok 
több szakaszán tervezünk elhelyezni több mikrofonból 
álló, továbbfejlesztett infrahang-monitorozó rendszereket. 
Az Einstein Teleszkóp járatai geometriájának megfelelĘ 
megválasztásával a megﬁ gyelt rezonanciák feltehetĘen ki-
küszöbölhetĘek.
7. Elektromágneses mérések
Az MGGL környezetének átfogó geoﬁ zikai vizsgálata ma-
gában foglalja a helyszínen jellemzĘ elektromágneses hát-
térzaj vizsgálatát is. Ez egyfelĘl audiofrekvenciás magneto-
tellurikus mérések kivitelezését és feldolgozását jelenti az 
elektromos vezetĘképesség helyi, felszín alatti, térbeli el-
oszlásának megismerése és modellezése céljából, másrészt 
egy hosszú távú, indukciós alapú elektromágneses háttér-
zaj-monitorozást foglal magában az ULF – alsó ELF perió-
dustartományban. Az elektromágneses mérések során fel-
használt hardver és szoftver eszközöket a következĘ sza-
kaszban mutatjuk be.
7.1. Elektromágneses háttérzajvizsgálat
A tervezett gravitációshullám-detektor tekintetében az 
eletromágneses környezeti zaj a spektrum alsó ELF tarto-
mánya, azon belül is az 1–20 Hz tartomány vizsgálata ki-
emelt fontosságú. A természetes, illetve mesterséges forrá-
sokból eredĘ elektromágneses jelek felszín alatti terjedési 
tulajdonságainak pontos modellezése ugyancsak elengedhe-
tetlen a tervezett gravitációshullám-detektor érzékenységé-
nek maradéktalan biztosítása szempontjából.
A szóban forgó frekvenciatartományban a természetes 
elektromágneses háttér alapvetĘen meteorológiai jelensé-
gekre vezethetĘ vissza. A Föld különbözĘ területein idĘben 
váltakozva kialakuló aktív zivatarzónák a szilárd Föld és az 
ionoszféra által meghatározott elektromágneses rezonátor 
folytonos gerjesztése során – diszkrét periódusokon – az ún. 
Schumann-frekvenciákon észlelhetĘ háttérjelet eredmé-
9. ábra Az MGGL RUN-0 adatgyĦjtési szakaszában mért, az infrahang hátteret jellemzĘ reprezentatív nyomásamplitúdó 
spektrálsĦrĦség. A színezett régiót a 10. és a 90. percentilisek határolják, a móduszt (az adott frekvenciának megfelelĘ 
leggyakoribb értéket) folyamatos vonal jelöli
Figure 9 Representative pressure amplitude spectral density (PASD) of low-frequency pressure waves registered by the infrasound 
monitoring system in RUN-0 data collection of MGGL. The transparent color region are bounded by the 90 and 10 per-
centiles, whereas the solid curve represent the mode, or most common PASD value corresponding to a given frequency
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nyez. A rezonátor sajátfrekvenciáinak idĘbeli és térbeli 
 átlagértékei 7,83, 14,1, 20,3 Hz stb. A magasabb frekven-
ciájú Schumann-komponensek észlelése mesterséges elekt-
romágneses zajok esetében csak rendkívül csendes körül-
mények között detektálhatók.
A globális zivatartevékenység következtében a felszínen 
mindenütt, diszkrét frekvenciákon folytonosan jelen lévĘ 
elektromágneses háttér mellett a detektálás helyszínének 
környezetében bekövetkezĘ egyedi villámkisülések néhány 
ms hosszúságú, széles sávú tranziensei is detektálhatóak. Ez 
utóbbiakat azonban a szĦkebb környezet pillanatnyi meteo-
rológiai viszonyai határozzák meg.
A gravitációshullám-detektor tervezett jövĘbeli, mélybeli 
helyszíne, valamint a felszín közötti összlet elektromágne-
ses átvitelének meghatározására legalább három állomásból 
álló megﬁ gyelĘrendszer telepítése szükséges. A felszíni és a 
mélybeli állomások egymással és egy távoli referenciaállo-
mással szinkronban legalább 500 Hz mintavételi frekvencia 
mellett rögzítik a horizontális irányítottságú indukciós szon-
dák kimeneti jelét. A távoli állomás lehetĘvé teszi, hogy a 
lokális eredetĦ, mesterséges forrásból származó összetevĘ-
ket kiszĦrjük az átvitel meghatározása során, amennyiben a 
természetes és a lokális eredetĦ jelkomponensek aránya ezt 
lehetĘvé teszi. A csillapítási függvény pontosabb meghatá-
rozása érdekében a felszíni állomást a Magyar Tudományos 
Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont 
Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Intézete piszkés-tetĘi 
megﬁ gyelĘállomása területén került telepítésre. Az állomás 
és a Laboratórium közötti távolság légvonalban kb. 15 km. 
A ULF – alsó ELF tartományba esĘ természetes geomágneses 
variációk ezen a térbeli térbeli skálán homogénnek tekinthe-
tĘk hasonló indukált járulék feltételezése mellett. A spektrá-
lis összehasonlító vizsgálat alacsony környezeti zajterhelés 
mellett célravezetĘ módszernek bizonyulhat.
7.1.1. Szenzorok és az adatgyĦjtĘrendszer
Az adatgyĦjtĘrendszer alapját egy Raspberry Pi mikroszá-
mítógép és az ehhez kapcsolódó két darab AD-konverter 
képezi, melyek analóg szĦrĘáramkörök illesztésével kap-
csolódnak a Lemi-120 típusú indukciós tekercsekhez. A te-
kercsek egymásra merĘlegesen, a horizontális síkban he-
lyezkednek el. A közvetlen összehasonlíthatóság végett a 
felszíni szenzorok orientációja igazodik a Laboratórium 
geo metriája által szabott feltételekhez, s a mélybeli szon-
dákkal megegyezĘ irányú.
10. ábra Az aluláteresztĘ szĦrĘ átviteli karakterisztikája (kalibrációs mérés eredménye)
Figure 10 Transfer function of the lowpass-ﬁ lter circuit (calibration measurement results)
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A komponensek rövid ismertetése:
1) AdatgyűjtĘ hardver/szoftver. Egy Raspberry Pi számító-
gép valós idejĦ Linux kernellel (RTOS), amelyen egy C 
nyelven írt program fut valós idejĦ feladatütemezĘ kezelé-
sében (real-time process scheduler). Ez a program egy soros 
interfészen (I2C) keresztül kommunikál a külsĘ AD-
konverterekkel, indítja a mintavételt, beolvassa a konverzió 
eredményét, szükség esetén állítja az AD-konverterben lévĘ 
erĘsítĘ (programmable gain ampliﬁ er – PGA) erĘsítési té-
nyezĘjét és utólagos skálázást végez a nyers adatok ﬁ zikai 
mennyiséggé történĘ konverziójához. Az adatok archiválása 
hatékony bináris fájlformátumban (NETCDF) történik. Az 
idĘbélyeg pontosságát és ezáltal mért adatok globális fel-
használásának lehetĘségét az NTP (Network Time Protocol) 
garantálja.
2) Az AD-konverter. Az analóg adatok digitalizálására egy 
16 bites SAR típusú AD-konvertert építettünk be, ennek tí-
pusa ADS1115, amely differenciális bemenettel rendelkezik 
és széles bemeneti tartományánnyal jellemezhetĘ. Az in-
dukciós tekercsek jele az AD-konverterbe lépés elĘtt több 
szĦrĘn halad keresztül, az egyik ilyen szĦrĘpár egy ún. Anti 
Aliasing Filter (AAF), azaz egy aluláteresztĘ szĦrĘ a 
Nyquist-frekvenciára hangolva, a tükörfrekvenciákat eltá-
volítása céljából. Ezen felül az AD-konverterbe épített digi-
11. ábra A Lemi-120 indukciós szondák érzékenysége és zajkarakterisztikája (gyári adat)
Figure 11 Sensitivity and noise characteristics of Lemi-120 induction magnetometer (factory datasheet)
12. ábra A Laboratóriumban telepített Lemi-120 mágneses szondák amplitúdó- és fázisátvitele. A zöld markerek az N650 sorozatszámú szonda 
karakterisztikájának diszkrét pontjait jelölik (KÉK irányú), míg a kék görbe az N649-es szondára vonatkozik (ÉÉNY irányú)
Figure 12 Transfer function of the Lemi-120 serial number N649 and N650 induction coils installed in the MGGL. Green dots represents the trans-
formation factor of the N650 sensor, while the blue curve is linear interpolation of the characteristic markers of N649 sensor
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tális szĦrĘ is segíti elnyomni a nem kívánatos magas frek-
venciákat, amely egy ún. periodikus lyukszĦrĘ (periodic 
notch ﬁ lter).
3) SzűrĘk. A laboratóriumi környezet, valamint az elhelye-
zett mérĘmĦszerek tápellátása révén jelentĘs, hálózati frek-
vencián és annak páratlan felharmonikusain megjelenĘ hát-
térzajhoz szabott szĦrĘ alkalmazása vált szükségessé. E 
célból egy egy ötödrendĦ –100 dB/dekád meredekségĦ, 
28 Hz-re hangolt törési frekvenciával rendelkezĘ szĦrĘt 
 fejlesztettünk ki. Az említett határfrekvencia a Schumann- 
hullámok 4. felharmonikusával esik egybe. Az alkalmazott 
„switched capacitor” elvĦ szĦrést az LTC1062 modul való-
sítja meg, LTC1799 oszcillátorral párosítva. A szĦrĘ és az 
AD-konverter közötti impedanciaillesztést egy alacsony 
ofszetfeszültségĦ LT2051 mĦveleti erĘsítĘ biztosítja. A 
 szĦrĘk átviteli karakterisztikáját széles sávban a 10. ábra 
mutatja. A 30 kHz után emelkedĘ átvitel nem releváns, az 
AD-konverter itt már erĘsen csillapít. Ez a differenciális 
szĦrĘfokozat az 50 Hz-es csúcsot 30 dB-lel csillapítja a 
28 Hz-es frekvencia amplitúdójához képest.
4) A szenzorok. Az elektromágneses háttérzaj vizsgálathoz 
szükséges megﬁ gyelés során az ULF–ELF tartománybeli 
geomágneses variációk detektálására Lemi-120, nagyon 
alacsony saját zajszinttel és nagy dinamikatartománnyal 
rendelkezĘ indukciós tekercseket telepítettünk. A szondák 
érzékenysége és zajkarakterisztikája a 11. ábrán látható. 
A szenzor zajszintje a szélesebb fókusztartományban is 
0,1 pT/ Hz alatt marad.
A Laboratóriumban telepített Lemi-120 mágneses szon-
dák amplitúdó- és fázisátvitele a 12. ábrán látható. A zöld 
markerek az N650 sorozatszámú szonda karakterisztikáját 
jelölik, melyek 1% hibán belül illeszkednek az N649 soro-
zatszámú szonda jelleggörbéjére (kék színĦ). 
A Laboratóriumban 30 cm-es homokágyakra helyztük az 
indukciós tekercseket a mikroszeizmikus zajok csatolásá-
nak elkerülése/csökkentése céljából. A felszínen elhelyezett 
indukciós szenzorokat 50 cm mélységben telepítettük ki a 
szél által keltett mikroszeizmikus zavarok csillapítása érde-
kében. A közvetlen összehasonlíthatóság érdekében a felszí-
ni szondák pozícionálása szempontjából a laboratóriumi 
koordináta-rendszert tekintettük meghatározónak. A két ál-
lomáson üzembe helyezett megﬁ gyelĘállomás hardver- és 
szoftverösszetevĘi is teljesen megegyeznek.
7.1.2. Eredmények
A Laboratóriumban rögzített elektromágneses háttérzaj 
spektrális vizsgálata az elĘre számítottnál is jelentĘsen na-
gyobb teljesítményĦ hálózati frekvenciához köhetĘ spektrá-
lis komponensek jelenlétét igazolta, lásd 13. ábra. A dina-
mikus spektrum alapján kijelenthetĘ, hogy a helyszínen je-
lentĘs 50, 100 és 150 Hz-es frekvenciájú, a hálózati villa-
mosenergia-ellátáshoz köthetĘ háttérzaj folytonosan jelen 
van. 16 és 32 Hz-en szintén folytonos, de alacsonyabb szórt 
teljesítmény detektálható. Ez utóbbiak elektromágneses zaj-
forrása a bányában folyamatosan mĦködtetett vízszivattyú.
A legalacsonyabb frekvenciájú Schumann-komponenst 
7,83 Hz-en detektálható alacsony mesterséges forrásból 
13. ábra A Laboratóriumban jellemzĘ elektromágneses dinamikus spektrum az ÉÉNY (felsĘ ábra) és a KÉK irányban (alsó ábra)
Figure 13 Characteristic dynamic spectra of the north north-west oriented sensor (upper panel) and the east east-north oriented 
sensor (lower panel) installed in the MGGL
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származó elektromágneses háttér teljesülése mellett talál-
tuk. A frekvencia kismértékĦ periodikus ingadozásait a re-
zonátor geometriájának hasonló periódusokhoz köthetĘ mó-
dosulásai okozzák. A felszíni és a mélybeli adatok kohe ren-
ciavizsgálata révén megállapítható volt, hogy az adott hely-
szín, mérési geometria, illetve a lokális villamos energia-
elosztó hálózati topológia mellett, valamint a 16 bites AD-
konverzió által biztosított felbontás alkalmazása nem teszi 
lehetĘvé, hogy a természetes eredetĦ spektrális komponen-
seket azonosítsuk a horizontális síkban, lásd 14. ábra. A 
szondák áthelyezése a villamos tápkábelek közvetlen kör-
nyezetébĘl, valamint 24 bites AD konverzió alkalmazása 
várhatólag jelentĘs javulást eredményez a természetes 
elektromágneses komponenseken alapuló elektromágneses 
átviteli függvényének méréssel történĘ megbecslésében.
8. Nagyskálás kĘzetsűrűség-inhomogenitások 
mérése a kozmikus müonok nyomkövetésével
A kozmikus eredetĦ müonok eljutnak a Föld felszínére is. 
Egy föld alatt elhelyezett detektorral megmérhetjük ezek-
nek a részecskéknek a ﬂ uxusát, és feltárhatjuk a detektor 
feletti kĘzet nagyskálás inhomogenitásait. Ezt az eljárást 
föld alatti barlangi üregek kutatására és ﬁ zikai kísérletek 
kozmikus részecskék keltette háttér mérésére alkalmaztuk 
korábban [38–42]. Jelen cikkben demonstráljuk a módszer 
alkalmazhatóságát az MGGL feletti Mátra hegység nagy-
skálás kĘzetsĦrĦség-inhomogenitásainak feltárására is.
A kozmikus müonok energiaveszteségének (elnyelĘdésé-
nek) ﬁ gyelembevételével kiszámolható a ﬂ uxus, ha nem túl 
vastag (≤100 m) a kĘzetréteg felette. A mért ﬂ uxus informá-
ciót hordoz a detektor feletti kĘzet sĦrĦség–hosszáról (át-
lagos sĦrĦség × hosszúság), hasonlóan ahogy a röntgen- 
berendezés információt nyújt a kis méretĦ (<1 m) testek 
belsĘ szerkezetérĘl. A kĘzetvastagság geodéziai mérésekkel 
határozható meg, ezután a kozmikus müonok ﬂ uxusának 
mérésével kiszámíthatjuk a nagyskálás sĦrĦség inhomo ge-
nitásokat. Méréseink célja a ﬂ uxus és ezáltal a kĘzetsĦrĦ-
ség-inhomogenitások meghatározása volt az MGGL feletti 
2π térszögben.
8.1. Hordozható müondetektor környezeti 
alkalmazásai
Az MTA Lendület Innovatív DetektorfejlesztĘ Kutatócso-
port (MTA Wigner FK) kifejlesztett egy hordozható, terepi 
mérésekre optimalizált müondetektort, a REGARD Müon-
tomográfot [38–40]. A detektorrendszer a sokszálas gáztöl-
tésĦ részecskedetektorok egyik új fajtáján, az ún. közeli ka-
tódos kamrán (Close Cathode Chamber, CCC) alapul [43, 
44]. A detektorrendszer a kozmikus müonok nyomát hat, 
párhuzamosan egymás alatt 3,5 centiméterenként elhelye-
zett, 25 cm × 25 cm méretĦ CCC segítségével méri. A kam-
rák egy 37 × 33 × 27 cm3 méretĦ plexidobozban vannak el-
helyezve, ami mechanikai stabilitást nyújt és védi a detek-
torrendszert a külsĘ, változó hĘmérsékletĦ és páratartalmú 
környezettĘl. A kamrák 1,5 mm pontossággal mérik meg a 
14. ábra Reprezentatív felszín – MGGL koherenciafüggvény két iránynak megfelelĘen (bal és jobb oldali ábra)
Figure 14 Magnitude – square coherence of the time series recorded at the MGGL and surface stations in the east-
north-east (left panel) and the north-north-west (right panel) directed sensors
15. ábra A hat közeli katódos kamrából (CCC) felépülĘ hordozható 
müon detektor fényképe [41]
Figure 15 The portable muon telescope consisting of six Close Cathode 
Chamber tracking layers [41]
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rajtuk áthaladó részecskék pályájának helyét, ezáltal kb. 1° 
precizitással adható meg a kozmikus müonok iránya.
A detektorrendszeren Ar-CO2 gázok (82:18 arányú) kör-
nyezetbarát, nem gyúlékony keverékét áramoltatjuk át fo-
lyamatosan. Az kamrák felett elhelyezett adatgyĦjtĘ (Data 
Acquisition, DAQ) rendszert Raspberry Pi miniszámítógép 
[36] vezérli (lásd 15. ábra) [41]. Az integrált DAQ rendszer 
látja el az elektronikákat és a CCC kamrákat kis- ill. nagyfe-
szültséggel, triggereli az adatfelvételt és az adattovábbítást, 
illetve a tárolását is maga végzi. Az egyes kamrákon mért 
részecskepálya-koordinátákat, az események idejét és a 
triggerinformációkat egy 16 GB-os SD kártyán tárolja el a 
DAQ rendszer. A detektorrendszer teljes fogyasztása 6 W. 
A gáz fogyasztása is csekély, egy 10 literes, 150 bar nyomá-
sú palackról kb. 2 hónapig megfelelĘen üzemel a beren-
dezés.
8.2. A kozmikus müonok ﬂ uxusának mérése az 
MGGL-ben
A detektort az MGGL ÉNy-i sarkában helyeztük el, és há-
rom különbözĘ irányú méréssel (lásd 2. táblázat) lefedtük a 
teljes térszög felsĘ felét. Az elsĘ, 48,3 nap idĘtartamú mérés 
során a detektor a függĘleges 0° és vízszintes ÉK 66,5° 
irányba volt pozicionálva. A második, 41,9 nap idĘtartamú 
2. táblázat Az elsĘ, gyöngyösoroszi bányában a Müontomográffal végzett mérési periódus összefoglaló adatai: a de-
tektor vízszintes iránya É-hoz képest, a detektor döntésének szöge a függĘleges iránytól, mérések idĘtarta-
ma, felvett események száma, rekonstruált részecskepályák száma
Table 2 The summary table of the RUN-0 data collection by the muon tomograph of MGGL in Gyöngyösoroszi 
mine: the detector principal direction to the magnetic north and in zenith, the duration of the measurements, 











Run-0-M2 zenit 0 48,3 4,7 M 111,700
Run-0-M3 ENE (65,5) 90 41,9 2,4 M 18,124
Run-0-M4 NNW (335.5) 90 34,5 3,1 M 12,356
16. ábra A kozmikus müonok ﬂ uxustérképe a vízszintes és függĘleges irányok függvényében ábrázolva. Színskálás kontúrok 
mutatják a ﬂ uxust, fekete kontúrvonalak jelölik a detektor feletti kĘzet vastagságát
Figure 16 The cosmic muon ﬂ ux map measured in MGGL is plotted as a function of azimuth and zenith angles from the detector 
position. Color-scale contours show the muon ﬂ ux, dark contour lines show the detector-to-surface distance in meters
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mérés során a detektor vízszintes iránya azonos volt az elsĘ-
vel, azonban 90 fokkal volt megdöntve a függĘleges irány-
hoz képest. A harmadik, 34,5 idĘtartamú mérés során a 
deketor szintén 90 fokkal volt megdöntve a függĘleges 
irányhoz képest, és DNy 335 fokban a vízszintes irány felé 
volt pozicionálva. Minden mérés ±50 fokos szögtartományt 
fedett le a függĘleges és vízszintes irányban is, tehát a há-
rom különbözĘ orientációjú mérés átfedésben volt egymás-
sal. A mérési adatokat Ethernet-kapcsolaton keresztül töltöt-
tük le a detektorról a mérési peródus alatt a detektor mĦkö-
désének ellenĘrzése céljából. A mérések során az idĘzítést a 
hálózati idĘprotokol (NTP) biztosította.
8.3. A kĘzetinhomogenitás-mérések eredménye
A mérési adatok elemzését nagyenergiás ﬁ zikában alkalma-
zott módszerekkel végeztük. A rekonstruált részecskepályák 
irányfüggésének, statisztikájának, a detektor geometriájá-
nak és hatásfokának ﬁ gyelembevételével kiszámoltuk az 
egyes mérésekre a kozmikus müonok ﬂ uxusát. Ezután a kü-
lönbözĘ orientációjú méréseket összefésülve és az átfedĘ 
részeket a statisztikus hibákkal súlyozva kombináltuk. A 
ﬂ uxustérkép a 16. ábrán látható, ahol a kozmikus müonok 
ﬂ uxusát színskálás kontúrok jelölik. A három különbözĘ 
mérés során a müonok tipikusan 0,005–0,02 Hz gyakoriság-
gal érkeztek, ez 5–50%, a függĘleges iránytól függĘ statisz-
tikus hibát eredményezett. A mért ﬂ uxus maximuma nyuga-
ti vízszintes és 20° függĘleges irányban 0,7 m–2sr–1s–1 volt. 
A detektor feletti kĘzet vastagságát a fekete kontúrvonalak 
jelölik, az értékek tipikus hibája 5% (5 m függĘleges irány-
ban). A 16. ábrán fehér nyilak jelölik a detektor irányított-
ságát a mérések során.
A 16. ábrán jól látható, hogy a mért ﬂ uxust jelölĘ kontú-
rok követik a kĘzetvastagságot mutató kontúrvonalakat, 
azaz korrelálnak egymással. A jelenlegi statisztika a kĘzet-
vastagság 10–15 m pontosságú meghatározására alkalmas. 
E széles tartományban nem láthatók nagy léptékĦ sĦrĦség-
inhomogenitások vagy üregek az MGGL felett. A sĦrĦség 
pontosabb meghatározásának céljából azonban további mé-
réseket tervezünk.
9. Összefoglalás és következtetések
A berendezéseink tesztidĘszak alatt mért adatainak komp-
lex és korrelált összevetését korlátozza az, hogy az adat-
gyĦjtés a különbözĘ mĦszereken még nem volt szinkroni-
zálva és a mĦszerek ritkán mértek egyszerre. A 2017-re 
tervezett következĘ (RUN-1) adatgyĦjtési idĘszakban fo-
lyamatos párhuzamos adatgyĦjtést tervezünk az összes te-
lepített berendezésünkrĘl. Ennek segítségével részleteseb-
ben azonosíthatjuk az alacsony frekvenciás zajforrásokat, 
illetve a földalatti telepítés hatását.
Az MGGL-ben mért zaj spektrumát a közeli Piszkés- 
tetĘn található szeizmológiai állomás adataival összeha-
sonlítva megmutattuk, hogy az MGGL környezete a vizs-
gált frekvenciatartományban sokkal csendesebb a felszín-
nél (4., 5. ábra). Ahogy a bevezetĘben említettük, az Ein-
stein Teleszkóp elĘzetes helyszínkiválasztási mérései a 
gyöngyös oroszi mélymĦvelésĦ bányát a vizsgált helyszí-
nek közül az egyik legcsendesebbnek találták [3, 5]. Ezek 
a vizsgálatok a bányában két mérĘhelyen zajlottak és 3,5 
 napig tartottak. A kettĘ közül a felszínhez közelebbi mérĘ-
hely 1435 m-re van a bejárattól, 150 m-re a laboratóriu-
munktól. Ennek a mérésnek az eredményei – a mi Guralp 
berendezésünkkel regisztrált mérésekkel összevetve – 
 kisebb zajszintet mutatnak a kritikus frekvenciatartomány-
ban. A lengyel kutatócsoport szenzorával mért hasonló 
 adatok kisebb különbségre utalnak. 2016. július 16-án egy 
speciálisan szervezett csendes napot tartottunk, amikor a 
vízszivattyúzás és a rekultivációs munkák szüneteltek. 
 Ennek a napnak a zajszintje meglepĘ módon közel van a 
többi „normális” nap zajszintjéhez, ahogy az a 8. ábrán lát-
ható.
Az említett elĘkészítĘ mérésben az elmozdulásspektrum 
idĘre és a 2 Hz feletti frekvenciákra integrált zajának négy-
zetes átlagszintjét használták a különbözĘ helyszínek ösz-
szehasonlítására [6]. Az MGGL RUN-0 adatgyĦjtése alatt a 
Guralp szeizmométer adatai a csendes idĘszakokban ha-
sonló értékeket mutattak, mint az elĘkészítĘ mérés felszín-
hez közelebbi mérĘhelye. További vizsgálataink legfonto-
sabb célja a különbözĘ természetes és emberi eredetĦ zaj-
17. ábra Az MGGL különféle berendezéseinek kiértékelt idĘszakai RUN-0 adatgyĦjtés során
Figure 17 The timeline of the di fferent instruments of MGGL during RUN-0 data collection
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források azonosítása, Naticchioni és mtsai munkájában 
[45] leírtakhoz hasonlóan.
A szeizmikus zajszintnél relatíve magasabb infrahang-
szint (lásd 9. ábra) arra utalhat, hogy a bányában zajló em-
beri tevékenység a gravitációs hullámok szempontjából ér-
dekes frekvenciatartományban nem zavar be és/vagy nem 
terjed a kĘzetkörnyezetben.
A laboratórium méréseihez tartozik még a környezet 
elektromágneses zajainak vizsgálata is. Az eddigi mérése-
ink magas elektromágneses zajszintet mutatnak, ami nem 
teszi lehetĘvé a természetes zajok megbízható meghatározá-
sát a szĦrés hatékonyságának növelése nélkül. Ennek mĦ-
szeres megvalósítása, illetve a szintén tervezett magneto-
tellurikus vizsgálatok mĦszerezettségének kiépítése folya-
matban van.
A jelenlegi adataink alapján az MGGL müonﬂ uxus-
mérései homogén tömegeloszlású kĘzetkörnyezetet jelez-
nek a laboratórium felett 10–15 m-es felbontásban, a zenit-
hez mért szögtĘl függĘen.
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